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1. ¿Qué es la espirometría? 


Junto con los gases arteriales es la prueba de función pulmonar más 
usada y estandarizada. La espirometría evalúa la capacidad ventilatoria 
de un individuo, es decir la capacidad de ingresar y expulsar aire 


(inspiración máxima hasta espiración máxima). 


El paciente se coloca generalmente sentado con la nariz ocluida y 
respira por una boquilla unida a un sistema que mide el volumen de 
aire, el tiempo y la velocidad de entrada y salida del aire (flujo 


inspiratorio y espiratorio). 


El paciente respira normalmente y al final de una espiración normal se 
le pide que tome aire hasta llenar todo el pulmón y que bote el aire lo 
más rápido posible hasta que ya no salga más. El volumen de aire que 
queda en el pulmón, que no sale y no se puede medir con la 


espirometría es el volumen residual. 


El total del aire que puede expulsar después de la inspiración máxima 
se llama capacidad vital, (CV). Depende de la colaboración del 
paciente, de la fuerza de los músculos, de la capacidad de distensión y 
retracción del pulmón, de la pleura, del tórax y del abdomen, de la 


resistencia de la vía aérea y del volumen residual. 


El volumen de aire que expulsa en el primer segundo, se llama 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1). Es 
una parte de la capacidad vital y depende de los mismos factores, pero 
está limitado por la resistencia de las vías aéreas que se oponen a la 
salida rápida del aire. Cuando hay obstrucción a la salida del aire 
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disminuye el VEF1 y la relación VEF1/CV. En general, una persona 
normal expulsa en el primer segundo más del 70 a 80% de la 
capacidad vital (VEF1/CV MAYOR DE 70). En niños esta relación es 
más alta (80% o más) y en adultos mayores es menor del 70%. En 
general cuando es menor del 70%, o menor del límite inferior normal 
calculado para el paciente (intervalo de confianza del 95%) se dice que 
hay obstrucción al flujo espiratorio (espirometría obstructiva). 


La persona que realiza la prueba certifica que el espirómetro funciona 
adecuadamente, que esta calibrado, que el paciente hizo el esfuerzo 
máximo y expulso todo el aire posible (criterios de maniobra 
adecuada). El paciente debe hacer tres maniobras aceptables en las 
cuales las dos mejores medidas de capacidad vital y de VEF1 difieran 
menos de 150 ml entre ellas. El informe final se hace con el mejor 
VEFI y la mejor capacidad vital. Para imprimir el informe, se escoge la 
curva en la cual la suma de la CV y el VEF1 es más alta y de ella se 


toman los flujos espiratorios (1). 


JN a llo to To [-JoBi<TeloX 


— Inicio de la curva súbito, perpendicular, continuo. sin 
dudas. 
— Volumen extrapolado <5% CWF o < 150 mi 


O ies Eme ir y240h 
— No irregularidades ni tos en el primer segundo. 
— El volumen aumenta, no disminuye. en el trazo. 


— No hay terminación súbita de la espiración, aparición 
súbita de plateau, ni caida abrupta del flujo 


JN a FS TESTO [TUE To [om 


— Linea espiratoria logra Plateu, el volumen no cambia 
en mas de 1 segundo. 
— Tiempo espiratorio 6 segundos o mas (niños 3 seg). 
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Tres maniobras acepables en la cuales: 
— Las dos mejores medidas de C. Vital difieren menos de 150 ml. 
— Las dos mejores medidas de VEF1 difieren menos de 150 ml.. 


Si no se logra el criterio anterior después de 8 


maniobras, suspenda el procedimiento y nueva 
cita. 


Informe final. 

— La mejor CVF y el mejor VEF1 de curvas aceptables, no 
importa que no sean de la misma curva. 

— Mejor curva: la que tiene la mayor suma VEF1 + CVF 

— Grafica y flujos de la mejor curva. 





2. Respuesta al broncodilatador 


Después de terminar la prueba se coloca un broncodilatador de acción 
corta (salbutamol aerosol por 100 mcg) una inhalación cada 30 
segundos por 4 dosis (400 mcg dosis total), y 15 a 20 minutos 
después se repite la espirometría. Si hay riesgos con el uso de B2 
agonistas se puede usar una dosis más baja o usar o Bromuro 
Ipratropio 160 mcg (4 puff), y en este caso repetir la espirometría 30 
minutos después de la dosis. La diferencia entre el valor basal y el 
valor post broncodilatador es la respuesta al broncodilatador. Se 
expresa en valor absoluto (valor pre — valor post) y como porcentaje 
de cambio (pre - post/ pre). En individuos normales la CV y el VEFÍ1 
cambian menos de 10%. Se considera como respuesta positiva al 


broncodilatador un aumento de la CV y/o del VEF1 de más de 200 ml 


y que esto represente más del 12% del valor basal. (1,2) 
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Esta respuesta positiva (3,4,5) sugiere que hay un componente 
obstructivo reversible, puede ser sugestivo de asma, especialmente 
cuando el VEF1 mejora más de 400 ml, pero hay otras causas de 
obstrucción bronquial reversible y no se puede usar como único criterio 


para diferenciar asma de la EPOC. 


La falta de respuesta durante la espirometría no excluye una mejoría 
con tiempo más largo de tratamiento ni predice la respuesta clínica del 
paciente. En muchos casos el broncodilatador mejora la disnea, la 
capacidad de ejercicio, el atrapamiento de aire y la mecánica 
respiratoria, cambios que no se detectan con al espirometría, por lo 
que esta prueba no se debe usar para definir el uso de 


broncodilatadores. 


Una alternativa para evaluar la respuesta al broncodilatador es dar 
tratamiento y repetir la espirometría 4 a 8 semanas después, cuando 
en la espirometría post broncodilatador o después de un tiempo de 


tratamiento desaparece la obstrucción o mejora más de 400 ml 


sugiere asma. 


3. Valores de referencia 


La capacidad vital (CV), el VEF1 y la relación VEF1/CV de un individuo 
depende principalmente del género, la edad y la talla, pero también se 
afecta por otros factores como la raza, el peso, altitud de nacimiento y 
residencia, etc. Para saber si los valores medidos en un individuo son 
normales o anormales, los resultados obtenidos se comparan con lo 
calculado para una persona del mismo sexo, la misma edad y la misma 


talla usando ecuaciones de predicción. 
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Para ser considerado normal (1,2) el valor hallado debe ser mayor al 
límite inferior de lo normal, definido como el valor por encima del cual 
está el 95% de la población sana (Intervalo de Confianza del 95%). 
Este valor se calcula con la ecuación de predicción y debe estar en el 


informe de la espirometría. 


No hay una ecuación que pueda ser aplicable a todas las regiones y 
países, cada laboratorio debe escoger cual ecuación usar. Se 
recomienda que cada laboratorio o ciudad, tome un grupo de sujetos 
sanos y compare las diferentes ecuaciones de predicción para ver cuál 
es la que se ajusta mejor a su población, pero esto es poco práctico. 
En los últimos años se propuso una ecuación universal desarrollada 
con población  multiétnica (6), pero no incluye población 
latinoamericana y al parecer ¡igualmente debe ser validad en cada 


país. 


Un estudio realizado en Bogotá (7) mostró que la ecuación Hankinson 
para México americanos es la más adecuada para predecir los valores 
esperados de una espirometría en población sana entre 18 y 65 años 
con más de 5 años de residencia en Bogotá. En un estudio realizado 
en Chile (8), la ecuación de Hankinson tiene comportamiento adecuado 
para predecir los valores normales de CVF y de VEF1 e identificar la 
población normal, excepto para la relación VEF1/CVF. 


Ante la necesidad de tener una ecuación de predicción, y sin evidencia 
suficiente para escoger una, recomendamos usar en adultos la 
ecuación de  Hankinson para México americanos, y 
recomendamos hacer un estudio para derivar una ecuación o validar 
esta y otras ecuaciones en población colombiana normal en las 


diferentes regiones del país. 
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4. Interpretación y uso clínico. 


La espirometría mide la capacidad ventilatoria y como todas las 
pruebas de función pulmonar, identifica alteraciones funcionales que 
son compatibles o excluyentes de una enfermedad, pero no una 
enfermedad especifica. Una espirometría obstructiva es compatible con 
la EPOC pero también se encuentra en asma, fibrosis quística, 
bronquiectasias, etc. De otra parte una espirometría normal excluye la 
EPOC. 


Antes de interpretar los resultados (1,2), el primer paso es revisar la 
gráfica de la espirometría y de la curva Flujo volumen para confirmar 


que la maniobra espiratoria es adecuada (grafica No.2) 


En la interpretación se identifican cuatro patrones o alteraciones 


funcionales: 


1. Espirometría normal: CVF, VEF1 mayores del límite inferior de lo 
normal (IC 95%) y relación VEF1/CVF mayor de 70 o mayor del límite 
inferior de lo normal (IC 95%). 


2. Espirometría obstructiva: el diagnostico de obstrucción se hace 
cuando la relación VEF1/CVF es menor de 70. Usar este valor fijo 
(VEF1/CV menor de 70) y no el límite inferior de lo normal disminuye 
la probabilidad de diagnosticar obstrucción en jóvenes y aumenta la 
probabilidad de diagnosticar obstrucción en adultos mayores, la guía 
Colombiana de la EPOC recomienda usar el valor fijo para el 
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diagnóstico de la EPOC. La gravedad de la obstrucción se mide con el 


VEF1, a menor VEF1 mas grave la obstrucción. 


VEF1 % del predicho GRAVEDAD DE LA OBSTRUCCION 


60 a 69% MODERADO 


50 a 59% MODERADO A SEVERO 


35 a 49% SEVERO 





3. Espirometría restrictiva: disminución de la CVF (menor del IC 
95%). con relación VEF1/CVF normal o preferiblemente aumentada 
(más de 85% del predicho) hace sospechar un defecto restrictivo. Se 
recomienda que el defecto restrictivo se confirme midiendo los 
volúmenes pulmonares ya que hay un número considerable de falsos 


positivos (9). 


El defecto restrictivo se confirma cuando se miden los volúmenes 
pulmonares y se determina la Capacidad Pulmonar Total (CPT) la cual 
se encuentra disminuida. La gravedad del defecto restrictivo se mide 


con la Capacidad Pulmonar Total, o en su defecto con Capacidad Vital. 


4. Espirometría con defecto ventilatorio mixto, obstructivo y 
restrictivo: cuando la relación VEF1/CVF es baja (obstrucción) y 
además la CVF también esta disminuida se sospecha que el paciente 


tenga un defecto mixto, obstructivo y restrictivo. 


La disminución de la CVF puede ser secundaria a un defecto restrictivo 
o a aumento del volumen residual por la obstrucción. La forma de 
definir esto es midiendo la Capacidad Pulmonar Total y el volumen 


residual con la prueba de volúmenes pulmonares. Sin embargo, si la 
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relación VEF1/CVF es menor de 60, la probabilidad de un defecto 
restrictivo asociado es menor de 30%, y nos podemos ayudar con la 
clínica y la radiografía de tórax que muestre tamaño pulmonar grande 


o atrapamiento de aire. 


ara la Interpretación de la espirometría. 


adecuada (curvas 
Inicio adecuado, Inicio VEF1, CVF, VEF1/CVF NORMALES 
desde cero, vertical, Mayores del límite inferior normal 


Guía General 





INTERPRETACIÓN 


NORMAL 


continuo. 

sin 
ni 
el 


Línea continua, 
variaciones 
irregularidades 
trazo. 


OBSTRUCCIÓN 
en 


No súbita 


interrupción 
del flujo. 


RESTRICTIVO 


Final horizontal en la 
espirometría (Volumen 


estable) más de 1 seg. MIXTO, 


OBSTRUCTIVO Y 


Tiempo espiratorio >6 RESTRICTIVO 


seg. 


5. USO CLÍNICO 


La utilidad de la espirometría es: 


(> IC 95% ) 


VEF1/CVF 
70) 
GRAVEDAD: se mide con el VEF1 


BAJO ( IC 95% o < 


SOSPECHA: VEF1/CVF Normal o > 
85% del predicho, + CVF BAJA 
CONFIRMACIÓN: CPT BAJA (< 
IC 95%) 

GRAVEDAD: CPT, en su defecto 
CvF 

VEF1/CVF BAJO (< IC 95% o < 
70) + CVF BAJA (< IC 95%) 
CONFIRMACIÓN: VEF1/CVF 
BAJO + CPT BAJA (< IC 95% ) 





1. Identificar un defecto ventilatorio (obstructivo, restrictivo) que 


es compatible con una enfermedad. 


2. Graduar la gravedad del defecto ventilatorio (obstrucción leve, 


moderada, severa) y su 


enfermedad y pronóstico. 


relación con 


la gravedad de la 
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3. Evaluar la los cambios con el broncodilatador o con el 
tratamiento para definir si la obstrucción mejora 
significativamente o regresa a lo normal (asma). 

4. Seguir la evolución de la enfermedad y la respuesta al 


tratamiento. 


5. ESPIROMETRÍA Y LA EPOC (3,5) 


Diagnóstico de la enfermedad: la espirometría es indispensable para 
confirmar el diagnóstico de la EPOC, es necesario que el paciente 
tenga una espirometría obstructiva después de usar el 
broncodilatador (3,5,10). Es decir una obstrucción que no regresa a 


los valores normales con el tratamiento. 


Gravedad de la obstrucción: para graduar la severidad de la 
obstrucción se usa el VEF1 postbroncodilatador, a menor VEF1 más 
severa la obstrucción y más grave la EPOC. En general, y de acuerdo 
con la guía Colombiana de la EPOC (10), la obstrucción bronquial 
medida por el VEF1 y la historia de exacerbaciones debe hacer parte 
de la evaluación de la gravedad de la enfermedad, pero para graduar 
la severidad es mejor usar índices multidimensionales como el BODE, o 


el BODEx y ambos incluyen la medición del VEF1. 


El VEF1 ha mostrado alguna relación con la mortalidad, la frecuencia 
de exacerbaciones, la disnea, la distancia caminada (11, 12,13), pero 


el VEF1 no guarda una relación estricta con el impacto de la 
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enfermedad (13) y dos pacientes con el mismo VEF1 pueden tener 
diferentes manifestaciones clínicas, es inusual que un paciente con 
obstrucción leve o con un VEF1 mayor de 60% tenga disnea, 
hipoxemia, hipercapnia o limitación funcional significativa. Cuando esto 
sucede el médico debe buscar otros factores agravantes de los 
síntomas O enfermedades asociadas (obesidad, enfermedad 


cardiovascular, enfermedad intersticial, embolia pulmonar, etc). 


Respuesta al broncodilatador: la EPOC se caracteriza por que la 
obstrucción no es reversible, persiste después de usar 
broncodilatadores y aun después de semanas o meses de tratamiento 
(VEF1/CV baja). Algunos pacientes con EPOC, la CV mejora 
significativamente con el broncodilatador, esto se relaciona con 
disminución en al atrapamiento de aire (volumen residual), en otros 
mejora más el VEF1 y supone un componente de obstrucción 
parcialmente reversible. Cuando en la  espirometría post 
broncodilatador o después de un tiempo de tratamiento desaparece la 


obstrucción o mejora más de 400 ml sugiere asma. 


Seguimiento y respuesta al tratamiento: se recomienda hacer la 
espirometría cada año. Este control busca evaluar los cambios en el 
VEF1 con el tratamiento mantener la función pulmonar en el mejor 
estado posible con los broncodilatadores, e identificar los pacientes en 
quienes la obstrucción avanza rápidamente. La variabilidad de la 
CV y del VEF1 en un mismo día en sujetos con la EPOC es menor de 
10%, con semanas o meses la diferencia con el valor basal puede ser 
hasta 20%, pero hay que tener en cuenta que cuando el paciente tiene 
un VEF1 bajo en valores absolutos, un cambio pequeño representa un 
porcentaje mucho mayor. En un estudio que evalúo la reproducibilidad 
de la espirometría en pacientes con la EPOC en menos de 3 meses, el 
VEF1 cambia en promedio 106 + 100 ml (2 a 20%), y en el 90% de 
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los pacientes el cambio fue menor de 225 ml (14). Estudios de 
seguimiento a 3 y 10 años muestran que en la mayoría de los paciente 
el VEF1 permanece estable o disminuye en promedio menos de 40 
ml/año, pero en el seguimiento de los pacientes del estudio ECLIPSE 
(15) 38% de los pacientes el VEF1 disminuyo más de 40 ml/año. En 
seguimiento a 10 años de la cohorte BODE (16), en el 83% de los 
pacientes el VEF1 disminuyo lentamente, en promedio 28 ml/año 
(IC95%:-9 a -214 ml/año) y en el 18% la pendiente de caída del VEF1 
fue más rápida, 86 ml/año (IC95%: 32 a 278 ml/año). La caída del 
VEF1 fue mayor en los pacientes con enfisema, en quienes continúan 
fumando y quienes tenían mayor respuesta al broncodilatador. En un 
estudio (17) un factor relacionado con la probabilidad de 
exacerbaciones fue una disminución del VEF1 mayor de 100 ml año. 
Quizás los pacientes con disminución notoria del VEF1 deban remitidos 


al especialista para tratamiento y control más cercano. 
6. ESPIROMETRÍA EN EL ASMA (4) 


Diagnóstico de asma: durante periodos estables de la enfermedad la 
espirometría es normal. Para el diagnostico de asma se recomienda 
confirmar la presencia de obstrucción reversible de las vías aéreas, es 
decir espirometría obstructiva en la cual después del broncodilatador, o 
después de 8 semanas de tratamiento con esteroides inhalados, o en 
espirometrias de control el VEF1 mejora más de 200 ml y esto 
representa más del 12% del valor basal. Es más confiable si esta 


mejoría es de 400 ml o más. 


Gravedad de la enfermedad: el VEF1 es el marcador de la gravedad 
de la obstrucción en asma y se considera un cambio significativo en el 


seguimiento cuando es mayor de 10%. 
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VEF1 y pronóstico: El VEF1 disminuido, especialmente menor de 
60% se han asociado con asma no controlada, con mayor riesgo de 
exacerbaciones, mayor probabilidad de desarrollar obstrucción fija y 


con mayor mortalidad. 


La mejoría significativa al broncodilatador se asocia a asma no 


controlada y riesgo de exacerbaciones. 


Síntomas y espirometría: No hay relación entre la severidad de los 
síntomas y la gravedad de la obstrucción, es importante preguntar al 
paciente como se sentía el día de la espirometría y correlacionarlo con 
el VEF1 obtenido, esto puede identificar pacientes que no perciben los 
síntomas y tienen obstrucción significativa lo que representa mayor 


riesgo de deterioro asintomático y exacerbaciones graves. 


Cuando un paciente presenta muchos síntomas y el VEF1 es normal o 
casi normal se deben buscar otras causas de los síntomas, como 


nasofaringitis, reflujo gastroesofágico, enfermedad cardiaca, etc. 


Seguimiento y respuesta al tratamiento: se recomienda que los 
pacientes con asma tengan una espirometría durante el proceso del 
diagnóstico y un control 3 a 6 meses después de iniciado el 
tratamiento para evaluar el cambio, buscar cual es la mejor función 
lograda y usarla como referencia para seguimiento. Posteriormente se 
debe hacer espirometría periódicamente, sin que se haya establecido 
la frecuencia, se recomienda anual en pacientes con asma moderada o 


severa, y cuando se reduce el tratamiento. 
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